Drug Laboratory Balances 

(in use) 


Da 

■zmi 

Contact Name 


Description 

Model 

Manufacturer 

Serial 

Comment 

Status 

4 

■!U!l!l 

Chuck Salemi 

363 

Analytical 

AB204 

Mettler 

1117461624 


Yes 

5 


Chuck Salemi 

363 

Analytical 

B3002 DR 

Mettler 

1118042880 


Yes 

■ 

Drug 

Chuck Salemi 

363 

Top Load 

E4000 D 

Ohaus 

2054 

OOS 6/21/06; In 
Service 2009 

Yes 

m 


Chuck Salemi 

362 

Analytical 

ER180 A 

AND 

2907783 


Yes 

la 

■!U!l!l 

Chuck Salemi 

362 

Top Load 

B3002 DR 

Mettler 

1118042881 


Yes 

EEI 

■!U!l!l 

Chuck Salemi 

363 

Top Load 

PCI 6 

Mettler 

C30676 


Yes 

o 


Chuck Salemi 

361 

Analytical 

AB104 

Mettler 

1117520288 


Yes 

EB 


Chuck Salemi 

361 

Top Load 

XL610 

Denver Instruments 

N0080719 


Yes 

EB 


Chuck Salemi 

361 

Analytical 

AB104 

Mettler 

1117520291 


Yes 



Chuck Salemi 

358 

Top Load 

E4000 D 

Ohaus 

1785 


Yes 



Chuck Salemi 

358 

Top Load 

B3002 

Mettler 

1117441267 


Yes 

sm 


Chuck Salemi 

358 

Top Load 

FX2000 

AND 

5232964 


Yes 

REM 


Chuck Salemi 

358 

Analytical 

GA110 

Ohaus 

2334 


Yes 

EB 


Chuck Salemi 

354 

Analytical 

PC2000 

Mettler 

B86621 


Yes 

EM 


Chuck Salemi 

354 

Top Load 

SB32000 

Mettler 

1118012431 


Yes 

EM 


Chuck Salemi 

363 

Analytical 

B3002 

Mettler 

1117441268 

Found 06/06 

Yes 

EM 


Chuck Salemi 

363 

Analytical 

AG 104 

Mettler 

1113442271 


Yes 



Chuck Salemi 

361 

Analytical 

AB104S 

Mettler 

1120181469 


Yes 

EM 


Chuck Salemi 

363 

Analytical 

AG 104 

Mettler 

1120073632 


Yes 

EM 


Chuck Salemi 

358 

Analytical 

AJ100 

Mettler 

M29127 


Yes 

EM 

■iSIEI 

Chuck Salemi 

361 

Analytical 


Mettler 

1117473535 


Yes 

SI 

tVlPPl 

Chuck Salemi 

362 

Top Load 

N1D110 

Ohaus 

1125493269 

New 3/1/05 

Yes 

HI 


Chuck Salemi 

354 

Top Load 

N1B110 

Ohaus 

1125442652 

New 3/1/05 

Yes 



Chuck Salemi 

363 

Top Load 

N1D110 

Ohaus 

1126151057 

New 6/1/05 

Yes 

m 


Chuck Salemi 

358 

Analytical 

AB104S 

Mettler 


New 2009 

Yes 

BUM 


Chuck Salemi 

358 

Top Load 

SB32000 

Mettler 

1125182637 

New 2009 

Yes 



Chuck Salemi 

362 

Analytical 

MS201 S 

Mettler 

B101100462 

New 6/15/11 

Yes 



Chuck Salemi 

363 

Analytical 

AB104S 

Mettler 

1120172804 

New 9/13/10 

Yes 


^^1 































































































































































































































